
Nexsphere™

M
M

 0
4

-80
0

0
-0

1 E
S V

1
Instrucciones De Uso

Contact Details, Spain

customer@mermaidmedical.es 
mermaidmedical.com

1.
Inyecte suero en el vial de 

Nexsphere™ utilizando la jeringa 
luer lock y agite para dispersar  

e hidratar las microesferas.

4.
Inyecte el contenido de la mezcla 
Nexsphere™ en la lesión a través 

de un catéter estándar.  
 

3.
Transfiera el contenido de la  

mezcla a la jeringa.  

2.
Inyecte el contraste en el vial de 

Nexsphere™ con Suero usando la 
jeringa luer lock y agite unos  

minutos para mezclar el contenido


